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OANÁLISE  DOS BANHOS DE ANODIZAÇÃOO
	Produto (
	BANHO 1
	Data (
	25/04/2014


	VOLUME GASTO
	DENSIDADE
	CONCENTRAÇÃO

	1. 21,8mL
2. 20,5mL
3. 21,4mL
Média: 21,2mL
	d = m
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d = 112,03

[image: image7.jpg]         100

d = 1,1203g/mL
	V . C . 4,0
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      m

21,2 . 0,2184 . 4,0
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ANALISE DOS BANHOS DE ANODIZACAO
T R e W T PR e e TR
AMISA Banho ne 1 Banho ne 7

Aspecto Visual Liquido incolor Liquido esbranguigado

pH (tal qual) 13,08 02 (217

Densiaade (baldo volumétrico) 1,1203 g/mL 1,1948g/mL

Densidade (densimetro)

Concentracso (%)




     2 . 1,1203
18,52032

  2,2406

8,26578595 m


	Produto (
	BANHO 7
	Data (
	25/04/2014


	VOLUME GASTO
	DENSIDADE
	CONCENTRAÇÃO

	1. 49,6mL
2. 49,7mL
3. 49,9mL
Média: 49,7mL
	d = m

        v

d = 119,48

         100

d = 1,1948g/mL
	V . C . 4,9

      m

49,7 . 0,1906 . 4,9

     2 . 1,1948

46,416818
  2,3896
 19,42451373m
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	Avental
	Luvas
	Óculos
	Sapato Fechado


ENSAIOS FINAIS DA QUALIDADE

STATUS FINAL

	Aprovado
	[ x ]
	Químico Responsável:

Sabrina de Oliveira Silva
	Data:

25/04/2014
	Observações: 
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	AVALIAÇÃO DA ANVISA















































